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病理診断において、検体取り違えの事例のうち、別の患者の検体と取り違えた事例が
６件報告されています（集計期間：２００７年１月１日～２０１１年２月２８日、第２２回
報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ８２）に一部を掲載）。

病理診断において、別の患者の検体と取り違えた
事例が報告されています。
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取り違えの種類

1

場面

検体処理時
（病理検査室内）

検体採取時
（病理検査室外）
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0

0

ラベルの貼り間違い

検体の入った容器の取り違え

標本作成時の組織片の取り違え

病理診断時の検体取り違え
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〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.jcqhc.or.jp/html/index.htm

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

病理診断時の検体取り違え

事 例 1
外来の担当看護師は、患者Ａと患者Ｂの伝票を机の上に並べ、手書きしたラベル
を検体ビンに貼付した。検体受付の際、検査技師が同じ名前の検体ビンが２つ
あることに気付いた。看護師は、患者Ａと患者Ｂの検体ビンのラベルに患者Ａの
名前を記載していた。検体が特定できないため、再度組織診を行った。

事 例 2
右乳癌で手術予定の患者Aに対して右乳房２ヵ所、左乳房１ヵ所の生検を行い、
検体を病理部へ提出した。いずれも癌であると報告され、患者Aに対して両側乳
房の手術を施行した。術後の病理検査の結果、右乳腺検体は乳癌であったが、
左乳腺検体には癌は認められなかった。調査の結果、検査技師がカセットに検体
を入れる際、病理組織検査申込書の記載内容を見間違え、患者Aの左乳房の
検体と、患者Bの検体が入った容器を取り違えていたと推測された。

・一人の患者の検体の取り扱いを完結させてから
  次の患者の作業に移る。
・検体処理時は、作業環境を整理する。

事例が発生した医療機関の取り組み

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
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